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Kezel!szervek ismertetése:

Kezelési utasítás:

El!készítés:

1. Hálózati kapcsoló
2. Hálózati csatlakozó aljzat
3. Radírozó fej foglalat
4. Galvan funkció választó gomb
5. Tisztító/ masszázs választó gomb
6. Er!sség szabályozó gomb (csökkent!)
7. Er!sség szabályozó gomb (növel!)

Az ultrahangos b!rradír a legpraktikusabb választás a kozmetikai b!rtisztításra. Mindenki
esetében bizonyíthatóak a b!rre gyakorolt hosszabb ideig tartó, kiemelked!en jótékony
hatásai különösen az arc kezelésében. A hidroabrázió a hang olyan tartományban m"ködik
mely másodpercenként 26.000Hz-es rezgést hoz létre. Lehet!vé teszi különböz! anyagok
bevitelét a b!r pórusain keresztül. Kíméletes eljárás éppen az ultrahangot kísér! pozitív
hatásoknak köszönhet!en, hiszen megfelel! emulzióval, géllel azonnali eredménnyel jár.
Eltávolítható, megsemmisíthet! a pigmentáció, az elhalt hám, szennyez!dés a b!rr!l,
kiküszöbölhet! az akne.Tágítja a pórusokat, üde fény"vé, rugalmassá teszi a b!rt.

1. Használat el!tt gy!z!djön meg, hogy készülék áram alá van-e helyezve.
2. Helyezze be a radírozó fej csatlakozóját a 3-as foglalatba, a kézi elektróda csatlakozóját
a 13-as aljzatba.
3. Az eljárás megkezdése el!tt tisztítsa meg a kezelend! felületet, a megfelel! emulziót,
tonikot, gélt vagy tiszta vizet a b!rre permetezve kezdje meg a m"veletet.
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8. Galvan funkció jelz! lámpa
9. Tisztító funkció jelz! lámpa
10. Masszázs funkció jelz! lámpa
11. Bekapcsolást jelz! lámpa
12. Intenzitást jelz! lámpa
13. Paciens elektróda csatlakozó aljzat
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Használati utasítás:

Biztonsági figyelmeztetés!

1. Kapcsolja be a készüléket a hátulján lév! hálózati kapcsolóval (1-es), a (11-es) fény
jelzi, hogy a készülék üzembe van helyezve.
2. Nyomja meg a tisztító/masszázs gombot (5-ös), ha a tisztító lámpa világít (9-es) a
készülék tisztító üzemmódban van. Helyezze tisztító fejet (2-es) a b!r felületére 35-40
fokos szögben tartva óvatosan, finoman radírozza a fej elejével 20 másodpercig.
Nyomja meg ismét a tisztító/masszázs gombot (5-ös), a masszázs lámpa világít (10-es) a
készülék masszázs üzemmódban van. A szükséges anyagot vigye fel a b!rre és a radírozó
fej hátuljával a b!rrel párhuzamosan masszírozzon.
3. Nyomja meg a galvan gombot (4-es) a galv. lámpa világít (8-as). A radírozó fej
hátuljával  párhuzamosan a b!rrel  finoman dörzsölje a felületet.
4. A kezel! fej kívánatos intenzitását beállíthatja a #Force$ gombokkal. A (-) csökkenti (6-
os), (+) növeli (7-es) az intenzitást.
5. Vendégének a kezelés teljes id!tartama alatt a kezében kell tartania a paciens elektródát
a kontaktus érzékelés érdekében, mert a készülék csak a fennálló kontaktus ideje alatt
m"ködik. Fokozottan figyeljen arra, hogy a b!rfelszínt sose hagyja szárazon a kezelés
ideje alatt!
6. Amikor a készülék használaton kívül van, gy! z! djön meg róla, hogy kikapcsolta-e.
A radírozó fejet és a paciens elektródát minden kezelés után tisztítsa meg (pl. Innociddal),
a fejre helyezze fel a véd! burkolatot és mindig tartsa szárazon.

A készülék használatát megel! zend! fontos megjegyzések:
Soha ne használja a készüléket olyan személyen amely az alább felsorolt egészségi
állapotok valamelyikében él vagy ezekre utaló jeleket észlel rajta!
1. Szívbaj
2. Szívzörej vagy rendellenes szívritmus
3. Pacemakerrel vagy más típusú szívritmus szabályozóval rendelkezik
4. Terhesség
5. Epilepszia
6. Alkoholizmus
7. Fekély
8. Gyomor-, bél-, máj-, hasnyálmirigy betegség
9. Mellrák
10. A rák bármely formáján átesett
11. Ha súlyos sebészeti beavatkozáson esett át a közelmúltban
12. Asztma
13. Megfázás, influenza, gyenge gyomorm" ködés
14. A fentiekben felsoroltak között nem szerepl! bármely más súlyos betegség vagy kór
esetén



3.oldal

ELKONcosmetic D-118 HIDROABRÁZIÓS KÉSZÜLÉK

Területek ahol nem alkalmazható az eljárás:

Fontos!

A készlet tartalma:

M" szaki adatok:

1. Érzékeny b! r
2. B! rkiütés, pörsenés
3. Károsodott, gyulladt vagy fert! zött b! rön
4. 12 hónapnál fiatalabb m" téti hegeken
5. Visz értágulatokon
6. Szemkörnyék közelében
7. Nemi szerven

1. Tisztítsa a b! rt tiszta vízzel
2. Sose álljon meg a kezel! fejjel egy ponton
3. Mindig tartsa folyamatos mozgásban a b! rön
4. A fej #pengéjét$soha ne tartsa a szemek és a torok irányába
5. Ne mártsa a kézi egységet vagy a gépet vízbe mert az súlyos sérüléseket vagy halált
okozhat.
6. A készüléket száraz, h" vös helyen tárolja

1. Készülék
2. Radírozó fej (spatula)
3. A fej véd! kupakja
4. Paciens elektróda
5. Paciens elektróda vezetéke
6. Hálózati vezeték
7. Kezelési utasítás

1. Hálózati feszültség 220-240V 50Hz
2. Ultrahang frekvencia 26Khz+/-1Khz
3. Frekvencia moduláció 5Hz és 50Hz
4. Ultrahang kimeneti teljesítmény 50mW-1W
5. Fogyasztás 20W


