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A PlazmaPen ranctalanitas egy Uj professziondlis eljaras a kozmetikai kezelésekben, amivel akar kihagyhatjuk a
plasztikai mdtéteket.

Ezzel az egyediilalld technoldgiaval azonnal akar egyetlen kezelés utan latvanyosan feszes lesz a szemhéjon a bér.
A plazma egy ionizalt gdz ami ionokbdl és elektronokbdl all. Az elektromos plazma kislilések elégetik, elparologtatjak
a bér felszint.

A kezelés alatt a készilékkel csak minimalisan ériink a bér felliletéhez aminek kdvetkeztében létrejon az ivkisiilés.
Az elektromos kislilésekkel amit a kezelés alatt a bér felliletén ejtlink valdjaban a fibroblastokat stimulaljuk,
serkentjik a kollagén és elasztin termelését, a kotGszoveti és a b6rsejtek szaporodnak, latvanyosan fesziil a b6r és
rugalmasabb lesz. A teljes gydgyulas utdn a bér feszesebb lesz, a megereszkedett részek akar az elsé kezelés utan
kifesziilnek. Ez bértipustdl, szemhéjtipustdl flgg.

A kezeléseket megismételhetjiik. De mar 1 alkalom utan is jelent6s valtozas lathatd. Két kezelés k@zott 1 hdnapot

mindenképpen varni kell.

A kezelés menete:
Mivel a kezelés nem teljesen fajdalom mentes, a letisztitott, lefertGtlenitett bérfelil sillapitd
krémmel bekenijiik.

A megfelelS hatdidé (kb. 20p) utan kontakt gélt visziink fel a bérfeliiletre.
Megtorténik a kezelés, a kezelt helyen kis porkok keletkeznek. A porkok kb: ulva heg nélkil levalnak.
A kezelés utan bdrpir, duzzanat, kipirulas és fajdalom jelentkezhet a kez .
Ez személyenként valtozé lehet. Ezek csak dtmeneti enyhe fajdalmak 6n belil elmalik.
A szaraz sebgydgyulas el6nyos. A seb 5-8 nap utan leesik. Ne kapagja onben elfert6zhet és hegesedéshez is

vezethet.

Milyen teriileteken alkalmazhaté a PlazmaPen kezelés:
Szemhéj §

Sz3j és ajak vonalak
Szarkaldbak

Rancok a ful koral
Nyak

Pigmentfoltok
Tetovadlas halvanyitas

Hasznalat:

Pigment foltok
z, enyhén elGre-hatra mozgassuk a késziiléket.

ntacié mélyebben és nagyobb feliileten helyezkedik el, 2-3 alkalommal szlikséges megismételni
ni a kezel§ figyelmét, hogy az elektromos akupunkturas kezelés soran tdmassza meg a kezelt
testrészt, elmozdulas hegesedést, égési sériilést okozhat, mellyel befolyasolhatja a sebgydgyulast.
Szemolcsék

Szemolcs kezelésekor kiilonos figyelmet kell forditani arra, hogy a gyokere mélyen a subcutan szévetben lehet,
ezeket kis négyzetekben a legjobb eltavolitani. Lehetéleg el kell kerlilni a gyulladas kialakulasat, ezért megfelel6
apolé krém hasznalata javasolt.

Tetovdldsok eltdvolitdsa

A kezelés menete hasonld a pigment foltokéhoz, de mivel kiterjedéslik nagyobb, hosszabb id6t vesz igénybe.
Amennyiben a kezelt fellilet 3cm-nél nagyobb, mindig tébb alkalommal sziikséges végezni a kezelést, sohasem
egyszer. Ellenkez6 esetben baktériumos felilfert6z6dés torténhet belathatatlan kdvetkezményekkel. A kozmetikus
és vendég részérdl is nagy koriltekintés sziikséges. Nagymértéki gyulladas esetén azonnali kérhazi kezelés valhat
szlikségessé.



Ellenjavallatok a PazmaPen kezelésnél:
Terhesség, szoptatds

Aktiv gyulladas a kezelni kivant teriileten
Bérelvaltozasok

Epilepszia és autoimmun betegségek
Keloidra hegesedésre vald hajlam
Diabetes rossz sebgyodgyulds
Véralvadasgatldk vagy vérhigitd szedése
Lidokain érzékenység

Figyelmeztetések

1. Akészilék elsé hasznalata el6tt ajanlott a gép diszndbGron valo kiprébalasa. Halezen begy, a a készuilék

mikodést, kezdheti a kezeléseket.
2. Mivel a késziilék mikodés kozben magas hémérséklet produkalasara képes, a bal erQ érdekében
tartsa tavol gyermekektdl.
3. Akezelést kbvet6 30 napon tilos a bért dorzsolni, a sebeket mesterség&en zedni.

4. Ateljes gydgyulas kb. 3 hénapot vesz igénybe, ez alatt gyombér, marha sz6sz fogyasztdsa nem javasolt,

mivel a pigmentacid visszatérhet.
5. Amennyiben hosszu ideig nem hasznadljak a késziiléket, 3-4 havo%

ne csokkenjen.

fel az akkumulatort, hogy élettartama

6. Meghibdsodds esetén ne szedje szét a késziiléket, hane el a szakszervizt.
7. Szigoruan tilos a késziiléket vizzel vagy folyadékkal tis% el a belsd szerkezet karosodhat és a készilék

balesetveszélyessé valhat. Q
bmdsdval tudja be-ki kapcsolni.

LED vildgitdst az ON/OFF gomb kétsze

A PlazmaPen Hasznalati
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1. ON/OFF gomb 2 masodpercig valé megnyomasaval kapcsolhaté be/ki a késziilék.
2. ON/OFF gomb rovid megnyomasaval allithato be a hasznalni kivant teljesitmény /sebesség fokozat.

3. Az OUT gomb megnyomadsdval indithatd el a kezelés. A kezelés sordn a kijelz6n megjelend négyszog jelzi a
gép miikodését. A miikodés ledllitasahoz el kell engedni az OUT gombot. A négyszog eltlinik a kijelz6r6l.

4. Akészilék 2 perc folyamatos hasznalat utan automatikusan kikapcsol. Az Ujbéli hasznalathoz el kell engedni
az OUT gombot, majd ujra le kell nyomni.

5. Azelem toltottségi szintjét 3 jelz6szint mutatja. Ha csak egy vilagit, célszer( feltolteni a készliléket.

Tiik hasznalata:

sebességfokozaton mikaodik, kisebb fajdalommal jar. Alkalmazdsa utan sziikség le : hasznalatara is.

Vastag tl (tobbszor is hasznalhatd): nagyobb méret(i elvaltozasok eltavolitasara alkal

A vékony t(i (egyszer haszndlatos): kisebb elvaltozasok eltavolitasara valé. Alacsony
m(ikodtethetd, alkalmazadsa enyhe fajdalommal jar.
Nagyméret(i elvaltozas esetén a vastag és a vékony t(it felvaltva hasznélhaauk.

A készlilék osszedllitasa:

A vastag tiit illessze be a készlilékbe és az dramutato jarasaval megegyezé oritsa meg.

A vékonyabb t(it a tlifej boritdval egylitt kell hasznalni, a készlilékbe illes i vastag t(ihdz hasonldan
megszoritani.

Hasznalat utdn ellenkez6 iranyba elforditva kell a t(it kicsavarni!

A késziilék hasznalata: s
1. Kezelés el6tt fert6tlenitse a bért it Q

2. Valassza ki a megfelel6 teljesit
elvaltozasokat kezelje.

Szilikség lehet f krém hasznalatdra: a bekent bérfeliiletet fedje be, majd 15-20 perc utdn térélje le.
alatt magatdl leesik. A pigmentdcio elkerilése érdekében a vendég a kezelést kdvetd 3
S napsugarzast!

y hétig ajanlott keriilni a csip6s ételek, az alkohol, és aspirin vagy hasonld gyogyszerek

gyakorlatokat, mivel a gydgyuldsi folyamat ez altal lelassulhat. Himképzést serkenté bérapold készitmény hasznalata
javasolt.

Altalanos tanacsok:

A kell6 gyakorlat megszerzéséhez hasznaljon gyakorld bért.

Mivel a késziilék egy pillanat alatt égethet, tartsa tavol gyermekektdl.

Ne tavolitsa el a keletkezd sebet, hanem varja meg, mig magatdl leesik. A kezelt teriilet méretétdl fliggben a teljes
gyogyulds 2-10 hétig tarthat. Gydombér, marhahus, széjaszdsz fogyasztasa nem ajanlott az elszinez hatdsuk miatt.

A készilék vizzel nem tisztithatd. Amennyiben hosszabb ideig haszndlaton kivil van, érdemes 3 havonta feltlteni az
akkumulatort. Hiba esetén ne szedje szét a késziiléket, hanem vigye szakszervizbe!



Miiszaki adatok:

Ak!<umu|étor tolt6fesziltség: 5VDC 1x m»E— 3| BlazmiaPen Thkésziet
Méret: 18x3,8cm <>

Suly: 46gr

Tartozékok: '

1db. nagy tl 1x

Sdb. kis tU

1db. USB kabel

1db. USB t6It8 110-230VAC/5VDC SX O

1db. Kezelési utasitas
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